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ASSE
Centro Auxiliar de Pando

Oficina de Licitaciones y Compras

Dirección: Luis Correch 1149

Telefono/fax 22925783
  SUMINISTRO DE DETERMINACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE GASOMETRÍAS CON EQUIPO EN PRÉSTAMO
                                                                 COMPRA DIRECTA Nº 273/2018

                                                      
       APERTURA ELECTRONICA:  14/11/2018
                                                      
       HORA: 13:00
El Centro Auxiliar de Pando llama a Compra Directa para el Suministro de hasta  1000 determinaciones anuales para la realizacion de gasometrìas con la provisiòn bajo la modalidad de comodato del equipo necesario de acuerdo a los Anexos 1 y 2 que se adjuntan y se consideran parte integrante de este Pliego.
1) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
La  oferta deberá presentarse en línea firmadas y selladas por el representante del Oferente. En caso de presentarse ofertas en forma escrita, se le dará validez a  la cotización en línea.

2) REQUISITOS FORMA DE COTIZACIÓN

2.1 Se debe cotizar por ítem, en moneda nacional, indicando el precio unitario de la determinaciòn, CON Y SIN IMPUESTOS INCLUIDOS, estableciendo por separado los porcentajes de los mismos.
2.2 Deberán entregar junto con la oferta, fotocopia de: 
1- Habilitación vigente del M.S.P. para comercializar (importador, distribuidor y/o fabricante) o constancia de renovación en trámite.
2- Certificados de Registro vigentes, otorgados por el Departamento de Evaluación Tecnológica del M.S.P, respecto de los distintos ítems (reactivos y equipos) ofertados, según se indica en el Anexo I. También se aceptará constancia de renovación en trámite de productos ya registrados.
3- Aquellos productos que no requieran registro ante la autoridad sanitaria, deberán presentar certificado negativo emitido por la misma.
En estos documentos, deberá escriturarse en el margen superior derecho, con letra clara, el Número de Ítem o ítems a los cuales hace referencia el citado Registro.

2.3 Por nota adjunta se deberá establecer el monto total de la oferta.
Esta será el que resulte de: sumar los precios unitarios de cada reactivo cotizado por  el período que abarque el contrato, (o sea por 12 meses), incluyendo impuestos-  
Datos mínimos de la oferta:
1. Equipos: características, performance, estudios a realizar y experiencias en el medio para el caso de equipos en préstamo, la condición de nuevos o reciclados. Podrán ofertarse equipos analíticos integrados. 

2. Reactivos, controles, calibradores y soluciones utilizadas (cantidad, marca, procedencia).

3. Nivel de mantenimiento ofrecido indicando días y horario de atención, número de teléfono, fax, dirección y tiempo de respuesta. 

4. Controles de calidad estipulados (Porcentaje sobre el número de determinaciones).
          2.4 No se aceptarán ofertas que establezcan intereses por mora ni sobreprecio.
· SE DEBERÁ COTIZAR EN LÍNEA (Es un requisito)

3) MANTENIMIENTO DE OFERTA: MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.
4) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS.
Los precios se ajustarán en enero y julio por el 100% IPC. Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al del contrato y el 31 de diciembre  o 30 de junio según sea el caso
 5) PERIODO.
El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento  durante el periodo de 12 meses, su ejecución comenzará    en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.
En caso de que se realice una Licitación Centralizada  en la que estén incluidos  insumos comprendidos en el presente llamado  y los precios del llamado centralizado resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor.
6) SISTEMA DE PAGO: Mediante el SIIF. Plazo Estimado de pago a los noventa  días del  cierre del mes  al cual pertenece la factura.-

7) DE LAS PRESTACIONES O SUMINISTROS OBJETO DEL CONTRATO
Las cantidades son hasta y su adquisicion serán las que requieran las necesidades de la  Unidad Ejecutora. 
8) ENTREGA Y FACTURACION
Los reactivos se deben entregar dentro del plazo máximo de  setenta y dos horas de recibida la orden de compra  al  proveedor adjudicado.

Si al proveedor no le fuera posible cumplir con los plazos  establecidos anteriormente por 

motivos fundados, su  disponibilidad, deberá manifestarlo expresamente en la oferta y 

establecer el plazo en el que el proveedor esta en condiciones de  cumplir.-

De no cumplirse con los plazos la Administración se reserva el derecho de rescindir el contrato y proceder a una nueva adjudicación.-

      Las facturas deberán presentarse ante la Unidad Ejecutora  a efectos de su    conformación,   La Unidad una vez conformada, se encargará de su tramitación.- 
No se aceptarán facturas que incluyan costos por separado de conceptos que deban 

estar incluidos en el precio del reactivo, según se indica en el apartado "forma de cotización", establecido en pliego.-

9) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación,  disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.
10) INCUMPLIMIENTOS:  

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones: 
1) Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.
2) Segundo incumplimiento. En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.
3) Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía 

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA

 ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-
11) EVALUACION DEL CONTRATO:
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.
ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS C/PRESTAMO DE EQUIPOS
Ello incluye la instalación del equipamiento, los correspondientes materiales de calibración y control en cantidad suficiente para las determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio demandante), asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización. 

Tanto los equipos como los reactivos ofertados deben contar con Registro vigente, emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública. Se aceptará la oferta de equipos y reactivos en trámite de renovaciòn.

Ello incluye la instalación del equipamiento, el software de aplicación necesario para el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Anexo 1 , los correspondientes materiales de calibración y control en cantidad suficiente para las determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio demandante), asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización. 
REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS:
Deberá indicarse marca y modelo de los equipos ofertados. 

Deberán contar con Registro emitido por el Departamento de Evaluación de Tecnología del Ministerio de Salud Pública.

Deberán ser automáticos o semiautomáticos, con la capacidad analítica de medición solicitada.

Deberán adjuntarse los folletos técnicos de los equipos ofrecidos, Manual del Usuario y Manual Técnico, en idioma español, impresos.

Su desempeño y características deberán adaptarse a las necesidades y arquitectura propias de  la UE solicitante. 

Deberán proveerse software en idioma español.

Deben contar con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y PC e impresora.

El adjudicatario deberá proveer a la UE , por su cuenta, el mantenimiento correctivo del equipo para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive). 

El mantenimiento preventivo de los equipos será por cuenta del adjudicatario, sin costo. 
El adjudicatario deberá presentar un plan preventivo anual del equipo para controlar su desempeño y estimar fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de las partes que puedan fallar por desgaste.

Las partes del equipo que deban reponerse por desgaste, cuya necesidad surja en oportunidad del mantenimiento correctivo y/o preventivo, serán provistas por el adjudicatario y su costo e instalación correrá por cuenta de la empresa adjudicataria.

El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento las interfaces de conexión a host a su costo de los equipos. A tales efectos los proveedores deberán consultar con la Unidad Ejecutora correspondiente las características del software.

El tiempo de respuesta y/o reparación deberá ser entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio, con excepción de las áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en donde las respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 (dos) horas de efectuado el reclamo.

Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia.

En caso de necesidad de retirar total o parcialmente el equipo para su reparación, se deberá proveer de otro de similares características y prestaciones, en el plazo antes definido: 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo y para áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en 2 (dos) horas siguientes al reclamo, salvo que la distancia al lugar de sustitución y/o las características del equipo ameriten un plazo mayor, el que no podrá superar el primero de los antes indicados (es decir, de 6 a 24 horas siguientes al reclamo). En esta circunstancia, la información de los resultados analíticos y estadísticos registrados en los programas deberá permanecer en poder de la UE, con los elementos necesarios para su procesamiento. 

Se podrá proceder a la renovación del equipo instalado, siempre que ésta se produzca en acuerdo con el Laboratorio, no generando costo para la UE demandante.

El incumplimiento de las condiciones antes estipuladas generarán las siguientes obligaciones al adjudicatario:

· Sustituir el equipo, o hacerse cargo de los costos generados por el envío, procesamiento extra institucional de las muestras biológicas y retorno de los resultados de los estudios. En este caso, los Laboratorios de derivación deberán ser seleccionados por el Director Técnico del Laboratorio afectado.
Gasómetro (automatizado): 
· Parámetros mínimos medidos: pH, pCO2, pO2 y parámetros calculados.
Analizador de gases en sangre con los siguientes parámetros opcionales, seleccionables de acuerdo a las necesidades de los Laboratorios. 
· Medición por electrodos ión selectivo (ISE); Na, iCa, K, glucosa, lactato 

· Hct: conductividad 

· Bilirrubina Total, Hemoglobina 

· Cooximetría, Carboxihemoglobina, otras dishemoglobinas 

· Osmolaridad

· Que tenga saturación de hemoglobina medida y no calculada

· Para la protección del usuario (bioseguridad), el equipo debe hacer la aspiración de la muestra automáticamente

· Muestras en jeringa heparinizada o capilar

· Posible medición en otros liquídos biológicos 

· El control de calidad puede ser manual empleando ampollas con soluciones equilibradas con gas o automática usando materiales de calidad

· Parámetros calculados: Hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), saturación de O2 (O2SAT), exceso de base (EB), CO2 total (TCO2), bicarbonato (HCO3)

· Electrodos libres de mantenimiento (sin membranas)

· Calibración Automática

· Con Menú de Control de Calidad Interno

· Que permita ingreso de datos por Código de Barras

· Que permita conexión al SIL

· Aspiración de la muestra automática

· Limpieza automatizada interna 

· Corrección por temperatura

· Autochequeo de integridad del sistema 
Con respecto a los insumos:
Definición: es todo lo necesario para la realización del estudio solicitado (con excepción del material de toma de muestra), entre ellos: reactivos, controles, calibradores, estándares, diluyentes, buffers, soluciones, materiales fungibles (papel, impresora externa, cintas de impresión, cartuchos o tonner, cubetas, punteros, celdas, recipientes, etc) y otros materiales indispensables y necesarios para la realización del estudio solicitado y del correcto funcionamiento de todas las partes o módulos del instrumento (soluciones acondicionadoras, desproteinizantes, puntas de muestra, jeringas, electrodos, membranas, sensores, etc.) que aseguren la operativa y la precisión, exactitud y calidad de los resultados. 
Definición de número de determinaciones reales: es el número de determinaciones reales que permite realizar la presentación del reactivo excluyendo el volumen muerto; por lo que se requiere definición del volumen muerto de cada reactivo.
Especificaciones: 
El empaque de insumos debe estar identificado por código de barras.

En el caso de los materiales de control, se solicita se asegure la continuidad del lote durante el período de consumo estipulado en esta gestión de compra.

En caso que durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo.

En caso de perderse reactivos por mal funcionamiento del equipo, el adjudicatario deberá reponer los mismos a su cargo.

No se aceptarán insumos con menos de 6 (seis) meses de vigencia, desde la entrega hasta la fecha de vencimiento.

El oferente deberá establecer el tiempo mínimo en el cual recibirá las solicitudes de sustitución de los reactivos, en forma previa al vencimiento de los mismos, en caso que sea necesaria su sustitución. 
De la calidad:
Se aceptarán únicamente productos que posean registro vigente o en tràmite de renovaciòn emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública y aval científico reconocido. 

La oferta deberá incluir todos los materiales de calibración, control e insumos necesarios para la correcta ejecución en calidad y cantidad de los estudios nombrados en cada ítem, teniendo en cuenta las condiciones operativas de cada Laboratorio.

La no conformidad de la calidad analítica (precisión, exactitud, repetitividad, etc.) será objeto de corrección por parte y a costo de la empresa adjudicataria y en caso de no corregirse podrá ser motivo de anulación de la adjudicación.
REQUISITOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EXTERNA 

Pautas técnicas específicas 
· Debe contemplar que agrupe al Laboratorio en un mismo Grupo de Comparación o GRUPO PAR, teniendo en cuenta que emplean el mismo lote de sueros control, el mismo instrumento, el mismo método y las mismas unidades de reporte.

· Debe asegurar un retorno rápido de los resultados a los participantes, para lograr acciones correctivas eficaces.

· Contar con la certificación anual de la participación del Laboratorio en los diferentes subprogramas.

· Confidencialidad de los resultados de cada Laboratorio. 

· Reportes de los resultados en soporte papel y/o electrónico.
REQUISITOS COMUNES PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EXTERNA E INTERNA 
· El programa debe abarcar la mayor cantidad de los procesos analíticos del Laboratorio demandante.

· Los analitos registrados por el Laboratorio deberán ser de libre elección, permitiendo adaptarse a las necesidades del mismo, debiendo acordarse con la Unidad Ejecutora.

· Se valorará que cuente con herramientas estadísticas, que permitan: detectar si el error del Laboratorio participante es aleatorio o sistemático, conocer el desvío relativo porcentual de cada procedimiento, conocer el grado de imprecisión interlaboratorio, para obtener una visión rápida del desempeño. 

· Se valorará ofrecer conjuntamente software específico, en cuyo caso debe incluir capacitación operativa y asesoramiento técnico.

· Deberá asegurar la continuidad del programa y del stock de materiales de control. se podría incluir que todo el material correspondiente a determinado ciclo sea entregado al laboratorio en tiempo y forma.

· Asesoramiento técnico al Laboratorio, valorándose como positivo la participación en programas de educación sobre el tema.

· Controles preferentemente de matriz humana, con certificación de testeo de agentes infecciosos, si corresponde.

· Controles de distintos niveles. 
ANEXO 2

DETALLE DE LOS INSUMOS Y EQUIPO
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Cantidad Hasta

Unidad

1 37249 1000,00 DETERMINACION

Nro. 

Item

Cód. 

Artículo

INSUMOS PARA EQUIPOS PARA 

GASOMETRIAS, PH, PO2, PCO2, 

IONES, AC. LACTICO, ETC. CON 

EQUIPO EN PRESTAMO
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