AN

N

N N
\] y

Direccién Nacional de Sanidad
de las Fuerzas Armadas

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.
DIVISION ADQUISICIONES
SECTOR H.C.FF.AA.

Montevideo, 01 de julio de 2026

COMUNICADO:

Referente a la LICITACION PUBLICA N° 330/26 convocada para la
“ADQUlSICIéN, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPAMIENTO PARA

CENTRAL DE ESTILIZACION” se informa lo siguiente:

- Las empresas LIFENIR S.A., EMEDICAL S.A. y PRONTOMETAL SOCIEDAD
ANONIMA presentan consultas, siendo las mismas presentadas dentro del plazo

estipulado.  Se adjuntan consultas y respuestas.

amente,
r H.C.FF.AA.
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CONSULTA DE LA EMPRESA LIFENIR S. A.

Montevideo, 12

Sres.: Direccién Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Atencion: Dpto. de Adquisiciones

Asunto: Consultas al pliego Licitacién Publica 330/26 -

Por medio de la presente nos presentamos a ustedes para realizar consultas/solicitudes al pliego
técnico del llamado de referencia.

1) El pliego en su anexo lll, parte Il, Condiciones Generales punto 2.1.b), solicita registro de
producto ante el MSP para los items 3, 4, 24 y 25, lo cual es correcto, pero no solicita registro
para los indicadores bioldgicos asociados a los items 24 y 25, registro que es obligatorio del MSP
para su comercializacion. A su vez tampoco se solicita el registro del agente esterilizante para los
items 24 y 25, los cuales también son un requisito para su comercializacion.

Solicitamos se modifique dicho punto, haciendo extensiva la obligatoriedad de la presentacién
del registro ante el MSP para los indicadores biolégicos y los agentes esterilizantes de los items
24y 25,

2) Ensuanexo lll, para le item 10, se solicita Canasto cesta DIN con malla de acero inoxidable AlSI
316, solicitamos se autorice a cotizar canastos cesta DIN con las mismas caracteristicas
descriptas, pero con acero inoxidable AlISI 304.

3) Ensuanexo lll, para le item 11, se solicita Canasto descarga apilable de acero inoxidable AlSI 316
electropulido, solicitamos se autorice a canastos en acero inoxidables AISI 304 sin electropulido.

4) Ensuanexo lll, para le item 12, se solicita Canasto descarga apilable de acero inoxidable AlISI 316
electropulido, solicitamos se autorice a canastos en acero inoxidables AIS| 304 sin electropulido.

5) Para el item 17 se solicita que sea de acero inoxidable 316L, solicitamos se permita cotizar con
acero inoxidable AISI 304

6) Para el item 18 se solicita estacién de lavado simple de acero inoxidable 316 para las cubas,
solicitamos se permita cotizar cubas con acero inoxidable AlISI 304

LIFENIR S.A.
Justicia 2069 T +598 2400 3020
Montevideo, Uruguay info@mediqcom.uy
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7)

8)

9)

.

Para el mismo item 18 se solicita que la pileta tenga una profundidad de 550
la estacion total sea de 800 mm +/-50mm, solicitamos se admitan un ancho d

Para el item 20 se solicita estacion de trabajo de empaquetado con un largo
50mm, en nuestro caso nuestra mesa de trabajo tiene un largo total de 2100 mm,
permitan cotizar para este item mesas con un largo total de 2100 mm.

En el caso del item 21 mesa de trabajo para embolsado, se solicita con una medida de largo de
1800 mm +/-50 mm, en este caso nuestra mesa de trabajo tiene un largo total de 1600 mm,
solicitamos se autorice a cotizar mesas con un largo total minimo de 1600 mm.

10) La licitacién expresa en su anexo lll, punto 2.2, que se debe dar una garantia total con repuestos

incluidos por un minimo de 36 meses, pero no se aclara si los kits de mantenimiento
programados, necesarios para los ftems 3, 4, 5, 24, 25 y 30 por el lapso de esta, se deben incluir
o no dentro de la misma. En caso afirmativo, es necesario conocer la cantidad de ciclos anual
estimados por equipo, ya que dichos kits de mantenimiento llevan una estrecha relacién con la
cantidad de ciclos realizados por el equipo.

11) Para el item 30 Lavadora Termodesinfectadora se especifica claramente que se une a los

accesorios discriminados y cotizados de forma separada en el grupo 2, bajo los items 7, 8, 9, 39,
40, 41, 42 y 43. Ahora en el punto ndmero 12 del item 30, se solicita incluir 1 carro para
instrumental (item 40), un carro para anestesia (item 42), un carro para laparoscopia (item 41) y
2 carros de transporte (item 9), la consulta es si se deben incluir en este item y por lo tanto
duplicar la cotizacién o no se deben cotizar dentro de este item, manteniendo la cotizacién por
separado en cada uno de sus items.

12) Para los items 1y 16, ablandador de agua y osmosis inversa, integrantes del grupo 1, se pide una

garantia de 36 meses incluido repuestos. Los insumos como sal, membranas, resinas y demas
consumibles, ése deben incluir dentro del plazo de garantia o estos estan excluidos por ser
considerados consumibles?

13) Para el item 37, se solicita medidas de 1900 de largo con +/-50 mm, en nuestro caso nuestra

mesa mide 1800 mm, solicitamos se acepte una medida minima de largo de 1800mm.

14) Para el item 24, punto 7, se solicita temperatura ajustable entre 50°C y 80°C para la proteccion

de los materiales. Nuestra representada, lider en esta tecnologia a nivel mundial, cumpliendo
con la norma EN14180 que rige este proceso de esterilizacion, fabrica su equipo con dos
programas para esterilizacion por Vapor a baja Temperatura y Formaldehido, el primero a una
temperatura de 60°Cy el segundo a 78°C, permitiendo seleccionar uno u otro, pero no es posible
modificar dicha temperatura.



Laboratorio

medi

i
Solicitamos se acepte cotizar un equipo con rango ajustable en 2 temperaturas %ﬁ
cumpliendo con la proteccién de materiales termosensibles complejos. ’%?;
o
-
15) Para el item 38, se solicita medidas de 1900 de largo con +/-50 mm, en nu %‘*

mesa mide 1800 mm, solicitamos se acepte una medida minima de largo de 1

16) Al respecto de los criterios para la adjudicacion, se punttan los técnicos en el pais certi JCBCTOS
por el fabricante de los equipos. A modo de ejemplo, el item 14, disefio de software, integrante
del Grupo 1, es un software no un equipo, por lo que entendemos no es necesario la
presentacion de certificado para este item.

Por Lifenir S.A.

Montevideo, 18 ¢

Sres.: Direccién Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
Atencién: Dpto. de Adquisiciones

Asunto: Consultas al pliego Licitacién Publica 330/26 -

Por medio de la presente nos presentamos a ustedes para realizar nuevas consultas/solicitudes al
pliego técnico del llamado de referencia.

17) En su anexo lll, en el item 13 (Compresor de Aire), las especificaciones incluyen la expresién 'aire
de grado médico'. Solicitamos que el organismo aclare si dicha expresion refiere a: (a) aire
medicinal segin ISO 7396-1 / Farmacopea Europea, para alimentar una red de gases
medicinales; o (b) aire comprimido de alta calidad oil-free conforme ISO 8573-1 Clase 1,
destinado exclusivamente a la_alimentacién de los equipos de la Central de Esterilizacién.
La distincion es relevante para la cotizacion correcta del equipo, ya que de requerirse realmente
“aire de grado medicinal” (no necesario para los equipos de la Central de Esterilizacién), los
equipos a cotizar serian significativamente mas costosos que los recomendados por el
fabricante.

18)En el caso del item 15, lavadora ultrasénica, dado que las carcateristicas solicitadas
corresponden a un equipo de alta gama, solicitamos se acepte cotizar un equipo con una
capacidad real de carga de 35 litros (dentro de los pardmetros solicitados), y con un volumen de
cuba de hasta 60 litros.

19) En el item 1, Ablandador de agua, el pliego solicita un caudal no menor a 5500 I/hora.
Solicitamos que se acepte un equipo con un caudal de 5000 I/hora, que es el recomendado por
el fabricante para abastecer a los equipos detallados.

20) En el item 19, el pliego solicita una estacidon de trabajo triple, correspondiendo una de las piletas
a la que se encastra la lavadora por ultrasonidos. Nuestra representada comercializa esta
estacién de lavado en forma independicnte: por un lado una estacion de lavado propiamente
dicho con 2 piletas y por otro una estacién simple con lavadora por ultrasonidos embevida.
Solicitamos se permita cotizar una estacién de lavado doble, fabricada en acero inoxidable AISI
304, de medidas 1800x700x900mm (largo x ancho x altura), con una profundidad de piletas de
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300mm +/- 50 mm. Dicha estacion se complementaria con la estacion compls t
item 15. '

Lifenir S.A.
Jony Bronstein

Director



RESPUESTA A LIFENIR S. A.

ASUNTO: Respuesta técnica de la empresa Lifenir S.A. a las consultas sobre el pliego
de Licitacion Publica 330/26

1) El pliego en su anexo |ll, parte |l, Condiciones Generales punto 2.1.b), solicita
registro de producto ante el MSP para los items 3, 4, 24y 25, lo cual es correcto,
pero no solicita registro para los indicadores biolégicos asociados a los items 24y
25, registro que es obligatorio del MSP para su comercializacion. A su vez tampoco
se solicita el registro del agente esterilizante para los items 24y 25, los cuales
también son un requisito para su comercializacion. Solicitamos se modifique
dicho punto, haciendo extensiva la obligatoriedad de la presentacion del registro
ante el MSP para los indicadores bioldgicos y los agentes esterilizantes de los
items 24y 25

Respuesta: Para los indicadores y los agentes esterilizantes deberdn contar con las
autorizaciones y registros vigentes exigidos por el MSP.

2) En su anexo lll, para le item 10, se solicita Canasto cesta DIN con malla de
acero inoxidable AISI 316, solicitamos se autorice a cotizar canastos cesta DIN
con las mismas caracteristicas descriptas, pero con acero inoxidable AISI 304

3) En su anexo lll, para le item 11, se solicita Canasto descarga apilable de acero
inoxidable AISI 316 electropulido, solicitamos se autorice a canastos en acero
inoxidables AISI 304 sin electropulido.

4) En su anexo lll, para le item 12, se solicita Canasto descarga apilable de acero
inoxidable AlISI 316 electropulido, solicitamos se autorice a canastos en acero
inoxidables AlSI 304 sin electropulido.

5) Para el item 17 se solicita que sea de acero inoxidable 316L, solicitamos se
permita cotizar con acero inoxidable AISI 304

&) Para el item 18 se solicita estacion de lavado simple de acero inoxidable 316
para las cubas, solicitamos se permita cotizar cubas con acero inoxidable AIS| 304

Respuesta 2,3,4,5y 6: Se mantienen las condiciones del Pliego.

7) Para el mismo item 18 se solicita que la pileta tenga una profundidad de 550
mm +/- 50 mm, solicitamos se admitan piletas con profundidad de 200 mm. A su
vez se solicita que el ancho de la estacion total sea de 800 mm +/-50mm,
solicitamos se admitan un ancho de 700 mm

CIN(CIVE) ).
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Respuesta: Se ratifica lo solicitado en el Pliego Particular de Condiciones se solicitd
piletas con una profundidad no menor a 500 mm porque €s un requisito ministerial,
dispuesto en el decreto 416/002.

8)Para el item 20 se solicita estacion de trabajo de empaquetado conun largo de
1800 mm +/- S0mm, en nuestro caso nuestra mesa de trabajo tiene un largo total
de 2100 mm, solicitamos se permitan cotizar para este item mesas con un largo
total de 2100 mm

Respuesta: ftems 20, 21, 37 y 38 (Mesas): Largo total aceptable entre 1700 mm y
2100 mm.

8) En el caso delitem 21 mesa de trabajo para embolsado, se solicita con una
medida de largo de 1800 mm +/-50 mm, en este caso nuestra mesa de trabajo
tiene un largo total de 1600 mm, solicitamos se autorice a cotizar mesas conun
largo total minimo de 1800 mm

Respuesta: Largo total aceptable entre 1700 mm y 2100 mm.

10} La licitacidn expresa en su anexa lll, punto 2.2, que se debe dar una garantia
total con repuestos incluides por un minimo de 36 meses, pero no se aclara silos
kits de mantenimiento programados, necesarios para los items 3, 4, 5, 24, 25y 30
por el lapso de esta, se deben incluir o no dentro de la misma. En caso afirmative,
es necesario conocer la cantidad de ciclos anual estimados por equipo, ya que
dichos kits de mantenimiento llevan una estrecha relacion con la cantidad de
ciclos realizados por el equipo

Respuesta:

Kits de Mantenimiento: Se aclara que la garantfa de 36 meses debe incluir todos los
kits de mantenimiento preventivo programados por el fabricante.

11) Para el itemn 30 Levadora Termodesinfectadora se especifica claramente que
se une a los accesorios discriminados v cotizados de forma separada en el grupo
2, bajo los items 7, §, 9, 39, 40, 41, 42 y 43. Ahora en el punto nuomero 12 del item
10, se solicita inclulr 1 carro para instrumental (item 40), un carro para anestesia
(itern 42), un carro para laparoscopia (item 41) y 2 carros de transporte (itam &), la
consulta es si se deben incluir en este item y por Lo tanto duplicar la cotizacion o

no ao dabon cetizar dentre de oota itam, monta nianda la eatizacidn par saparado

en cada uno de sus items.

Respuesta: Se ratifica lo solicitado en el Pliego Particular de Condiciones.

CIM (CINE) {7




Dehiendo el oferente cotizar en el Item 30 los accesorios expresamente requeridos para
dicho equipo v adicionalmente, cotizar los items correspondientes del grupo 2 cuando
asi lo solicite

12) Para los items 1y 16, ablandador de agua y osmosis inversa, integrantes del
grupo 1, se pide una garantia de 36 meses incluido repuestes. Los insumos como
sal, membranas, resinas y demas consumibles, ;se deben incluir dentro del plazo
de garantia o estos estan excluidos por ser considerados consumibles

Respuesta: Deben incluirse en la oferta durante el periodo de garantia

13) Para el item 37, se solicita medidas de 1200 de largo con +/-50 mm, &n nuestro
caso nuestra mesa mide 1800 mm, solicitamos se acepte una medida minima de
largo de 1800mm

Respuesta:

Largo total aceptable entre 1700 mm y 2100 mm.

14) Para el itern 24, punto 7, se solicita temperatura ajustable entre 50°C y 80°C
para la proteccion de los materiales. Nuestra representada, lider en esta
tecnologia & nivel mundial, cumpliendo con la norma EN14180 que rige este
procese de esterilizacian, fabrica su equipo con dos programas para esterilizacian
por Vapor a baja Temperatura y Formaldehido, el primero a una temperatura de
B0°C y el segundo a 78°C, permitiendo seleccionar uno u otro, pero no es posible
maodificar dicha temperatura.

Solicitamos se acepte cotizar un equipe con rango ajustable an 2 temperaturas
fijas (60% y 78*C), cumpliendo con la proteccion de materiales termosensibles
complejos

Respuesta: Debera cumplir estrictamente con la norma EN 14180, Y disponer
de ciclos preconfigurados y validados de fabrica dentro del rango normativo de
50°Cas0°C.

15) Para el itemn 38, se solicita medidas de 1900 de largo con +/-50 mm, en nuestro

coau nucotra mosa mide 1080 mm, sslisitarmas oo acapta unn madida minima da

largo de 1800mm

Respuesta: Largo total aceptable entre 1700 mm y 2100 mm.
i
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Gaprial SCARABING

J'.-!-;aua;::.f.: E‘!.E'.';r 1 Wt

—




16) Al respecto de los criterios para la adjudicacion, se puntuan los técnicos en el
palis certificados por el fabricante de los equipos. A modo de ejemplo, el item 14,
diseno de software, integrante del Grupo 1, s un software no un equipo, por lo
que entendemos no es necesario la presentacion de certificado para este item.

Respuesta: Se rectifica lo solicitado en el pliego particular de Condiciones Anexo
IV “Ponderaciones “

Antigliedad de la empresa en el rubro y Certificacién de técnicos en software para
asegurar soporte de nivel experto.

17) En su anexo 11, en el item 13 (Compresor de Aire), las especificaciones
incluyen la expresion 'aire de grado médico’. Solicitamos que el organismo aclare
si dicha expresion refiere a: (a) aire medicinal segin 1ISO 7396-1 / Farmacopea
Europea, para alimentar una red de gases medicinales; o (b) aire comprimido de
alta calidad oil-free conforme ISO 8573-1 Clase 1, destinado exclusivamente a la
alimentacién de los equipos de la Central de Esterilizacion. La distincién es
relevante para la cotizacion correcta del equipo, ya que de requerirse realmente
(no necesario para los equipos de la Central de Esterilizacion), los equipos a
cotizar serian significativamente mas costosos que los recomendados por el
fabricante.

Respuesta: Aire de Grado Médico (Item 13): Se aclara que se refiere a aire técnico
de alta pureza Clase 1.4.1 (ISO 8573-1), libre de aceite y particulas, necesario para
secado y valvulas, Es una alternativa técnica vélida que no baja la calidad pero evita
¢l costo excesivo del aire medicinal respirable.

18) En el caso del item 15, lavadora ultrasénica, dado que las caracteristicas
solicitadas corresponden a un equipo de alta gama, solicitamos se acepte cotizar
un equipo con una capacidad real de carga de 35 litros (dentro de los pardmetros
solicitados), y con un volumen de cuba de hasta 60 litros.

Respuesta: Se rectifica lo que a continuacion se detalla: Donde dice: “Volumen de cuba
de 30 litros (+/- 10 litros )" Debe decir: Volumen de carga de 30 litros (+/- 10 litros).
Siempre que la potencia ultrasonica cfectiva sea (mayor igual) 300W

19) En elitem 1, Ablandador de agua, el pliego solicita un caudal no menor a 5500
hora. Golicitamoo quo 00 AGoPto UN CqQuipe N un saudal de CO00 Uhora, que s

el recomendado por el fabricante para abastecer a los equipos detallados

Respucsta: Se rectifica Donde dice “ Asegurar un caudal no menor a 5500U/hora”
Debe decir: Asegurar un caudal no menor a 5000/hora” El oferente debe asegurar el

caudal punta requerido por la Central . .

) e
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20) En el itermn 19, el pliego solicita una estacion de trabajo triple, corespondiendo
una de las piletas a la que se encastra la lavadora por ultrasenidos. Nuastra
representada comercializa esta estacion de lavado en forma independienta: por
unlado una estacion de lavadeo propiamente dicho con 2 piletas y por otro una
estacion simple con lavadora por ultrasonidos embevida. Solicitamos se permita
cotizar una estacidn de lavado doble, fabricada en acero inoxidable AISI 304, de
medidas 1800x700x800mm (largo » ancho x altura), con una profundidad de
piletas da 300 mm+/- 50 mm.Dicha estacidn se complementaria con la estacidn
completa a cotizar en el item 15

Respuesta: Se ratifica lo expresado en el Pliego

G l_CIHE|-;§|.._<{_:: ................. .
Gabrig] ECARARING
.i"-.cl‘._jd‘.r de Eacisioda Wbdca
/ HAEF &%

-

-~




CONSULTA DE LA EMPRESA EMEDICAL S.A.

eMedical

Edificio Cravotto

URUGUAY

Av. Uruguay 1525

11.200 Montevideo, Uruguay
+598 24105028
sac@emedicalgroup.com

emedical.com.uy

Montevideo, 24 de Junio de 2026

Direccion Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

330-2026

PRESENTE

En referencia a la Licitaciéon Publica N° 330/26, EMEDICAL S.A., con RUT 212 074 270 016 y
domicilio fiscal en Avda. Uruguay 1525, piso 3°, con tel. y fax: 2410 50 28 realiza las siguientes consultas:

-

;En referencia a Sistema de ablandado y Osmosis, recibimos agua de OSE?

Se debe contar con presion necesaria para la entrada al ablandador de 5 -
7 bar, ¢contamos con esa presion?

Una vez instalado el sistema de ablandado, para la cantidad de agua por hora que
desean tratar, ;contamos con un tanque de al menos 5000 L para almacenar esa
agua? ¢Donde estara Ubicado?

Una vez instalado el sistema de Osmosis inversa, para la cantidad de agua por hora
que necesitamos tratar, ;,contamos con un tanque de al menos 2000 L para
almacenar esa agua? ;Donde estara Ubicado?

. Se necesitaran bombas para suministrar agua desde estos tanques hasta los

diferentes equipos, (Esterilizadores, lavadoras, area de
suministrar Estas bombas y las conexiones varias?
Para la cantidad de agua a tratar sera necesario el uso de Sulfito, ¢esta contemplada

la bomba de pulso para adaptarla a la 6smosis?

lavado) ;,Quién debe

Sin mas les saluda cordialmente,
Por EMEDICAL S.A.

eMedical
ORGEoAT

Lic. 0. Natalia Laborde
R VEIAS
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RESPUESTA A EMEDICAL S. A.

ASUNTO: Respuesta técnica a las consultas de la empresa Emedical sobre el pliego de
Licitacion Publica 330/26

1. (En referencia a Sistema de ablandado y Osmosis, recibimos agua de OSE?

Respuesta: Se informa que el suministro de agua disponible para la Central de
Esterilizacion corresponde a la red OSE -

72 Se debe contar con presion necesaria para la entrada al ablandador de5 -
7 bar, jcontamos con esa presion?

Respuesta: La empresa debe asegurar que su equipo funcione con el suministro en
el punto de conexién existente o proveer los medios técnicos para alcanzar la
presién necesaria.

3 Una vez instalado el sistema de ablandado, para la cantidad de agua por hora que desean
tratar, (contamos con un tanque de al menos 5000 L para almacenar esa agua? ;Donde
estara Ubicado?

Respuesta: La empresa debera proporcionar la solucion técnica ajustandose a los
requerimientos del pliego

4.Una vez instalado el sistema de Osmosis inversa, para la cantidad de agua por hora que
necesitamos tratar, jcontamos con un tanque de al menos 2000 L para almacenar €sa
agua? ;Donde estara Ubicado?

Respuesta: La cmpresa debera proporcionar la solucién técnica ajustandose a los
requerimientos del pliego

El oferente debe asegurar el caudal punta requerido por la Central.

En caso de detectarse deficiencia en la cantidad o calidad del suministro durante la
puesta en marcha y su perfodo de garantia, los elementos deberan ser
reemplazados o adecuados por la empresa sin costo para la institucién.

5. Se necesitaran bombas para suministrar agua desde estos tanques hasta los diferentes
equipos, (Esterilizadores, lavadoras, areca de lavado) ;Quién debe suministrar Estas
bombas y las conexiones varias?

Respuesta: La cmpresa debera proporcionar la ecolucidn téonica ajustandose a lo
requerimientos del pliego

CIN (CIME) (R) ... 2~
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-

6.Para la cantidad de agua a tratar sera necesario ¢l uso de Sulfito, jestd contemplada la

bomba de pulso para adaptarla a la 6smosis?

Respuesta: La empresa debera proporcionar la solucion téenica ajustandose a los

requerimientos del pliego

o
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CONSULTA DE LA EMPRESA PRONTOMETAL SOCIEDAD
ANONIMA

Buenas tardes estimados,
Deseamos realizar consultas sobre los siguientes puntos:

1) Solicitamos fotos o imagenes de referencia de los siguientes items a
cotizar:

- Item 22 - Estanteria de metal

- Item 34 - Mesa de Acero Inoxidable
- Item 35 - Mesa de Acero Inoxidable
- Item 36 - Mesa de Acero Inoxidable
- Item 37 - Mesa de Acero Inoxidable
- Item 38 - Mesa de Acero Inoxidable
- Item 39 - Rack Desarmable

- Item 40 - Rack Desarmable

- ltem 41 - Rack Desarmable

- ltem 42 - Rack Desarmable

2) Se adjunta plano del sistema de estanteria movil (Item 23) y se realizan las siguientes
consultas:

_ Nuestro sistema es estandarizado y cada cuerpo de estanteria tiene un ancho de 84cm de
frente (excede los 70cm). Esto es admisible?

- En el plano adjunto cada cuerpo tiene una profundidad de 45cm, es suficiente para las
unidades de carga que ustedes poseen?

- Necesitan que las espaldas de cada cuerpo sean cerradas o abiertas? Se pueden incluir forros
metiélicos para cerrar las espaldas.

- Necesitan cerrar el sistema con una tranca a piso y puestas en el frente?

Quedo atento a sus comentarios.

Saludos

Arq. Andrés Parrado

Dep. Técnico Comercial

Av. San Martin 3370

Cel.: 095791282

E-mail: ap@prontometal.com.uy
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RESPUESTA A PRONTOMETAL SOCIEDAD ANONIMA

Respuestas técnica para la empresa ProntoMetal.

1) Solicitamos fotos o imagenes de referencia de los siguientes items a
cotizar:

- Item 22 - Es tanteria de metal

- Item 34 - Mesa de Acero Inoxidable
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- Item 35 - Mesa de Acero Inoxidable - Item 36
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- Iltem 37 - Mesa de Acero Inoxidable - Item 38 - Mesa de Acero Inoxidable

Fuente: Las imagenes presentadas son ejemplos visuales

De los items 39-40-41 y 42 se envian fotos de referencia del Hospital Ramén y Cajal como
ejemplos visuales, son rack equipo dependiente a las Termodesinfectadoras, el encastre es
exacto con las mismas.

- Item 39 - Rack Desarmable

- Item 40 - Rack Desarmable

- Item 41 - Rack Desarmable

- Item 42 - Rack Desarmable
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2) Se adjunta plano del sistema de estanteria movil (Item 23) y se realizan las siguientes
consultas:

- Nuestro sistema es estandarizado y cada cuerpo de estanteria tiene un ancho de 84cm de
frente (excede los 70cm). Esto es admisible?

Respuesta: Si ya que Las medidas del espacio disponible permiten un ancho no mayor a 85
cm.

Respuesta: Se ratifica lo solicitado en las medidas de las estanteria.
s .. jip T

Fuente: Las imdgenes presentadas son ejemplos visuales

- ¢En el plano adjunto cada cuerpo tiene una profundidad de 45cm, es suficiente para las
unidades de carga que ustedes poseen?
Respuesta: Se ratifica lo solicitado en el Pliego Particular de Condiciones profundidad 70 cm

- Necesitan que las espaldas de cada cuerpo sean cerradas o abiertas? Se pueden incluir forros
metdlicos para cerrar las espaldas.

Racpuecsta: Lac espaldac de cada cuerpo deberin ser cerradas

- Necesitan cerrar el sistema con una tranca a piso y puestas en el frente?
Respuesta: Es necesario A
G
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