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1. Descripción del producto/servicio 

 

La presente especificación establece los requisitos para jeringas para el inyector 
automático (HP7683) del Cromatógrafo de Gases (HP6890). 
 

2. Características a cumplir -  Requisitos 

 

 Volumen: 10 µl 

 Descripción: afilada fija 

 Aguja: 23-26s/42/HP 

 Tipo catálogo Agilent número de referencia 5181-1267 y 5181-3360 (6 por 
envase) 
 

3. Condiciones de entrega 

 
Embalaje adecuado para protección del producto.  
 

4. Vida útil 

 
Presentar en el certificado de análisis si corresponde. 
 

5. Información a remitir junto con el producto o servicio 

 

 Nombre y dirección de la empresa que emite el certificado 

 Descripción del material 

 Uso probable 

 Código y número de lote 
 

6. Anexos 

 

No aplica 

 

7. Muestreo 

 
Se realizara el 100% de verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en 2., 
3., 4. y 5. 
 

8. Ensayos y criterio de aceptación/rechazo 

 
El no cumplimiento de los requisitos establecidos generará el consiguiente rechazo. 

 

9. Naturaleza de la revisión 
No corresponde por ser primera versión. 
 
 


